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Kjære kunde!

Takk for at du har kjøpt disse LED nystagmusbrillene. Les denne 
bruksanvisningen nøye før du tar i bruk de nye LED nystagmusbril-
lene dine for å sikre rikƟ g håndtering og lang leveƟ d.

Du kan fi nne bruksanvisningen på andre språk på neƩ stedet vårt-
www.dehag.com.

LED nystagmusbrillene er et undersøkelsesinstrument som brukes 
Ɵ l å observere spontane, raske øyebevegelser (nystagmus) hos pa-
sieter med nedsaƩ  balanse.

Les denne bruksanvisningen nøye og bruk kun LED nystagmusbril-
lene som beskrevet i denne bruksanvisningen for å unngå uƟ lsiktet 
personskade eller materiellskade. Ta vare på denne bruksanvisnin-
gen for fremƟ dig referanse. Hvis du overlater LED nystagmusbrille-
ne Ɵ l noen andre, må du også sende med denne bruksanvisningen.

Merknad Ɵ l brukeren

Enhver alvorlig hendelse som måƩ e oppstå i forbindelse med LED 
nystagmusbrillene skal rapporteres Ɵ l DEHAG Medizin-Technische 
ProdukƟ ons GmbH & Co. KG og Ɵ l den relevante myndigheten i 
medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er bosaƩ .
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Sikkerhetsinstruksjoner
Generelt

• Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den på en trygg 
måte.

• Bruk disse LED nystagmusbrillene kun som beskrevet i 
denne bruksanvisningen.

• Behandle LED nystagmusbrillene med stor forsikƟ ghet 
da linsene er veldig ømfi ntlige. 

• Unngå å plassere LED nystagmusbrillene på overfl ater 
som kan ripe linsene.

• Plasser allƟ d LED nystagmusbrillene på det avtagbare 
innlegget inne i yƩ eresken.

• LED nystagmusbrillene må kun brukes av medisinsk ut-
dannet personell.

• Manglende overholdelse av deƩ e eller feil bruk fritar 
produsenten fra ansvar.

• Sjekk LED nystagmusbrillene for funksjonalitet og inte-
gritet før hver bruk.

• La reparasjoner uƞ øres kun av en kvalifi sert fagmann.

• Ta ut baƩ eriene før du sender LED nystagmusbrillene. 

• Forsøk aldri å reparere enheten selv.
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• Reparasjoner må kun uƞ øres med originale reservede-
ler som er montert i henhold Ɵ l Ɵ ltenkt bruk.

• Enhver endring fører Ɵ l ansvarsfraskrivelse.

• CE-merket gjelder ikke ved bruk av ikke-godkjente re-
servedeler.

• Hvis du overlater LED nystagmusbriller Ɵ l noen andre, 
må du også sende med denne bruksanvisningen.

Advarsler

• Bruk ikke en defekt enhet!

• BeskyƩ  LED nystagmusbrillene mot mekanisk skade!

• Ikke utseƩ  linsene for støt, ellers kan de gå i stykker og 
forårsake skade!

• Ikke kast dem!

• Bruk ingen form for makt! 

• Ikke utseƩ  LED nystagmusbrillene og Ɵ lbehøret for di-
rekte sollys og beskyƩ  dem mot væte og luŌ fukƟ ghet 
over 75 %!

• Misbruk, skader og slitasje dekkes ikke av garanƟ en!

• Slitasje som oppstår ved normal bruk dekkes ikke av ga-
ranƟ en!
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• Sørg ubeƟ nget for at ingen væske trenger inn i LED nys-
tagmusbrillene eller i Ɵ lbehøret!

• Sørg for at baƩ eriene er tørre! 

Tiltenkt bruk

Enhet for korƫ  dsundersøkelser eller for mobil bruk innen-
for området svimmelhetsdiagnosƟ kk.

Indikasjon/kontraindikasjon

Hvorvidt bruk av LED nystagmusbrillene er indisert avhen-
ger av typen nystagmus som undersøkes. LED nystagmus-
brillene brukes f.eks for å vurdere spontan nystagmus, men 
er ikke egnet for å undersøke blikkretningsnystagmus.

Bivirkninger og annen risiko

Urenheter på grunn av manglende overholdelse av klarg-
jøringsinstruksjonene, feil eller defekt Ɵ lbehør.
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Elektrisitet

• For å sikre strømforsyningen Ɵ l LED nystagmusbrillene 
skal du bruke tre LR14/AM-2-baƩ erier (babyceller) i 
størrelse C på 1,5 volt hver.

• Vær oppmerksom på rikƟ g polaritet når du seƩ er inn 
baƩ eriene. 

SeƩ e inn baƩ eriene

Bruk

• Pass på at LED nystagmusbrillene er rengjort før hver 
bruk og at de er uskadde og i teknisk perfekt stand før 
de tas i bruk.

• Bruk kun Ɵ lbehør spesifi sert av produsenten.

• Skru av dekselet på baƩ erigrepet.

• SeƩ  inn tre baƩ erier (baƩ erier ikke inkludert) i størrelse 
C LR14/AM-2 á 1,5 volt (babyceller), og pass på rikƟ g 
polaritet.
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• Skru dereƩ er baƩ eridekselet Ɵ lbake på baƩ erigrepet.

• Ta ut de tre baƩ eriene fra baƩ erirommet når de ikke 
skal brukes over lengre Ɵ d for å unngå baƩ erilekkasje.

Leveranse
• Sjekk emballasjen og rapporter eventuelle skader Ɵ l 

transportøren umiddelbart.

• Sjekk innholdet i emballasjen eƩ er at du har åpnet den, 
og se om det er skader som kan ha oppståƩ  på grunn av 
feil håndtering under transport. 

I leveransen av LED nystagmusbrillene skal det være føl-
gende deler. Kontakt din forhandler hvis noen av de opp-
førte delene mangler.

• 1x LED nystagmusbriller type 803/823 
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• 1x bruksanvisning                     1x yƩ erkartong         

• 1x innlegg
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Igangseƫ  ng
Generelt

Ved kjøp av LED nystagmusbrillene type 803/823 får du 
muligheten Ɵ l å uƞ øre en korƫ  dsundersøkelse ved mobil 
bruk.  LED nystagmusbrillene holdes reƩ  foran pasientens 
øyne og muliggjør dermed en rask og ukomplisert un-
dersøkelse av provokasjonsnystagmus, f.eks. ved å riste på 
hodet.

LED nystagmusbrillene er utstyrt med sterkt brytnings-
dykƟ ge, bikonvekse forstørrelseslinser med en brytnings-
styrke på +15 Ɵ l +18 dioptrier. De forhindrer skarpt syn og 
fi ksering av gjenstander. DeƩ e avbryter pasientens visuelle 
kontakt med gjenstander i omgivelsene, noe som hindrer 
raske øyebevegelser. SamƟ dig er de sterkt opplyste øynene 
spesielt leƩ e å observere under forstørrelsesglassene.

LED nystagmusbrillene er utstyrt med en Ɵ merfunksjon 
som gjør det enklere å observere avbøyningene innenfor 
en viss Ɵ dsperiode. I Ɵ llegg er brillene utstyrt med en utko-
blingsfunksjon.  DeƩ e innebærer at brillebelysningen slås 
av eƩ  minuƩ  eƩ er at Ɵ meren er utløpt, og når brillene tas 
opp igjen, slås de automaƟ sk på igjen. LED nystagmusbril-
lene har også en indikator for lavt baƩ erinivå som signali-
serer at baƩ eriene må skiŌ es når de er tomme. 
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Bruk

• Rengjør LED nystagmusbrillene før hver bruk med en 
myk klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmid-
del. Tørk dereƩ er brillene grundig med en myk, tørr 
klut.

• Sørg for at LED nystagmusbrillene er i uskadd og i te-
knisk perfekt stand.

• Hold LED nystagmusbrillene over neseryggen foran pa-
sientens ø.

• Hold LED nystagmusbrillene i baƩ erihåndtaket med én 
hånd.

• Slå på LED nystagmusbrillene ved å vri dreie dreiebryte-
ren med klokken.

• Ved å fortseƩ e å dreie dreiebryteren med klokken kan 
du dimme lysstyrken Ɵ l dreiebryteren stopper (ca. 3/4 
omdreining).

Pass på at du ikke strammer dreiebryteren for hardt, ellers 
kan bryteren bli ubrukelig!

• Utkobling av LED nystagmusbrillene gjøres i motsaƩ  
rekkefølge. 
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• For å starte Ɵ merfunksjonen må du trykke på Ɵ mer-
knappen med stoppeklokken som vises på baƩ erihånd-
taket. Den blinkende dioden viser utløpet av den aktu-
elle Ɵ dsenheten (30, 60 eller 90 sekunder).

• Lysstyrken på LED nystagmusbrillene reguleres ved å vri 
på dreiebryteren på baƩ erihåndtaket. Ved å dreie den i 
retning 0 reduseres lysstyrken, og ved å dreie den i mot-
saƩ  retning økes lysstyrken på lysdiodene.

• Ved automaƟ sk inn- og utkobling slår LED nystagmus-
brillene seg av ca. eƩ  minuƩ  eƩ er at Ɵ meren er utløpt. 
Når LED nystagmusbrillene slås på igjen, slås belysnin-
gen på igjen. 

• Ta ut baƩ eriene fra baƩ erigrepet når du ikke skal bruke 
den over lengre Ɵ d.

DeakƟ vering/akƟ vering av utkoblingsfunksjonen

• For å deakƟ vere avstengningsfunksjonen trykker du 
på Ɵ merknappen på baƩ erigrepet og holder den inne 
mens du slår på dreiebryteren.

• EƩ er at 30-sekunders-LED-en slukker (ca. 1 sekund), 
slipper du Ɵ merknappen og slår LED nystagmusbrillene 
av og dereƩ er på igjen. Når LED-lampen blinker i 30 se-
kunder eƩ er at brillen er slåƩ  på, signaliserer deƩ e at 
den automaƟ ske utkoblingen er deakƟ vert.
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• For å akƟ vere avstengningsfunksjonen går du frem på 
samme måte som for å deakƟ vere avstengningsfunks-
jonen.

Indikator for lavt baƩ erinivå

• „Low BaƩ ery“-indikatoren viser deg når LED nystagmus-
brillene er slåƩ  på ved at alle tre Ɵ merdiodene blinker 
fem ganger for å indikere at baƩ eriene er tomme. SeƩ  
inn tre nye, like 1,5 V-baƩ erier av størrelse C LR14/AM-2 
(babyceller), helst alkaliske baƩ erier, med rikƟ g polari-
tet.

• Kast brukte baƩ erier i henhold Ɵ l lokale forskriŌ er.
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Klargjøringsanvisning
Oppbevar LED nystagmusbrillene på et lukket sted der de 
er beskyƩ et mot støv og smuss for å sikre hygieniske for-
hold.

 
Alle overfl atene på enheten tåler behandling med vanlige, 
milde rengjøringsmidler. Du bør bruke en myk klut eller 
tøypapir for å påføre rengjøringsvæskene for å unngå å 
ripe opp overfl aten og for å kunne dosere og fordele væs-
kene bedre. Feil eller ufullstendig rengjøring kan seƩ e pa-
sienten og det medisinske personalet i fare!

Begrensning av gjenopptakelse av bruk

Avslutningen av produktets leveƟ d avgjøres vanligvis av sli-
tasje og bruksskader.

Brukssted

Fjern overfl atesmuss med en myk engangsklut.

Vedlikehold

• Sorter ut skadde deler og få dem reparert.

• Hvis du sender inn LED nystagmusbrillene Ɵ l reparas-
jon, må du ta ut baƩ eriene før du sender dem.
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Rengjøring/desinfeksjon: automaƟ sk

• AutomaƟ sk rengjøring og desinfeksjon er ikke Ɵ llaƩ  for 
LED nystagmusbrillene. 

• Bruk ikke desinfeksjon i form av spray eller nedsenking.

Rengjøring / desinfeksjon: manuelt

Validert prosedyre:

Forrens med en klut fuktet i 80 % etanol.

Tørk av desinfeksjonen med en myk, lofri fl eeceklut fuktet 
med ECOLAB Incidin Oxy Foam S. VirkeƟ den i følge produ-
senten av desinfeksjonsmiddelet er på eƩ  minuƩ .

Rengjør LED nystagmusbrillene eƩ er hver bruk.

• Rengjør enheten med en fukƟ g klut og eventuelt et 
mildt rengjøringsmiddel.

• Ikke bruk aggressive rengjørings- eller skuremidler eller 
skarpe gjenstander Ɵ l rengjøring.

• Tørk LED nystagmusbrillene grundig med en myk, tørr 
klut.

• Dypp aldri LED nystagmusbrillene i vann eller andre 
væsker.
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Tørking

La apparatet tørke i minst én Ɵ me før det tas i bruk igjen. 
Ellers er det fare for at en eksplosiv blanding av luŌ  og 
rengjøringsmiddel antennes når apparatet slås på.

Kontroll og sjekk

 La apparatet tørke i minst én Ɵ me før det tas i bruk igjen. 
Ellers er det fare for at en eksplosiv blanding av luŌ  og 
rengjøringsmiddel antennes når apparatet slås på. 

 Emballasje

LED nystagmusbrillene trenger ikke pakkes i steril embal-
lasje. Andre typer emballasje er også mulig.

Sterilisering

Ikke steriliser LED nystagmusbrillene, da de høye tempera-
turene kan ødelegge elektroniske komponenter.
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Avhending
Ved sluƩ en av bruksƟ den må deƩ e produktet avhendes i 
henhold Ɵ l lokale forskriŌ er eller returneres Ɵ l produsen-
ten! For den europeiske union gjelder: I henhold Ɵ l det 
europeiske direkƟ vet 2012/19/EU om avfall av elektrisk og 
elektronisk utstyr (WEEE), må deƩ e produktet ikke kastes 
sammen med usortert husholdningsavfall. Klargjør deƩ e 
produktet og dets Ɵ lbehør for resirkulering eller separat 
innsamling i henhold Ɵ l direkƟ vet. DirekƟ vet gjelder ikke 
for kontaminerte produkter. 
Brukte baƩ erier skal avhendes eƩ er lokale forskriŌ er!
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Tekniske data

• Modell:  803 / 823

• Strømforsyning:  3 x babybaƩ erier type LR14/ 
  AM-2; á 1,5V

• Dimensjoner:  223 x 150 x 70 mm3

• Vekt: ca. 400 g (kun brillene)

• IP-beskyƩ elsesklasse: IP X0

• Klassifi sering: Klasse I, i henhold Ɵ l vedlegg  
 VIII-direkƟ v 2017/745 (EU)

• Klassifi sering: Risikogruppe 1 i henhold Ɵ l  
 DIN EN 62471

• CE-merking: i henhold Ɵ l direkƟ v 2017/745 (EU)

• Spaulding: UkriƟ sk

• Lagring / transport:

• Lagringstemperatur:  -30 Ɵ l 60 °C

• Omgivelsestemperatur
under bruk:     0 Ɵ l  25 °C

• LuŌ fukƟ ghet:   30 Ɵ l  75 %

• Omgivelsestrykk: 700 Ɵ l   1060 hPa
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GaranƟ bestemmelser
DEHAG Medizin-Technische ProdukƟ ons GmbH & Co. KG 
garanterer denne enheten i 24 måneder eƩ er kjøpsdatoen 
for skader forårsaket av produksjons- og/eller materialfeil 
under følgende beƟ ngelser.

• I løpet av den spesifi serte garanƟ perioden belastes det 
ingen kostnader for arbeids-, material- og fraktkostna-
der. GaranƟ perioden forlenges ikke ved reparasjon ut-
ført under garanƟ .

• Defekte deler eller, ved utskiŌ ing, den defekte enheten 
selv, blir automaƟ sk produsentens eiendom.

• Ethvert krav om garanƟ  må ledsages av kjøpsbevis fra 
selskapet.

• GaranƟ krav må fremseƩ es enten hos forhandleren der 
produktet ble kjøpt eller hos produsenten.

• GaranƟ en gjelder ikke skader forårsaket av:

• Ulykker, misbruk, slitasje og/eller vanskjøtsel.

• Feil installasjon og/eller bruk i strid med gjeldende 
juridiske, tekniske eller sikkerhetsmessige standar-
der.
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• For funksjonsfeil eller skader forårsaket av feil hånd-
tering, spesielt håndtering i strid med bruksanvis-
ningen eller uƟ lstrekkelig eller feil pleie eller vedli-
kehold.

• Feilfunksjoner på elektriske enheter på grunn av ytre 
påvirkninger, som spenningsendringer, elektromag-
neƟ ske felt, radioforstyrrelser osv.

• En reparasjon uƞ ørt av kunden eller en tredjepart.

• UforsikƟ g transport uten egnet emballasje eller uten 
egnet beskyƩ else.

• GaranƟ en dekker ikke baƩ erier eller annet Ɵ lbehør som 
kan følge med LED nystagmusbrillene.

• GaranƟ en gir ingen reƩ  Ɵ l refusjon for skader annet enn 
utskiŌ ing eller reparasjon av defekte deler. Produsen-
ten kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvar-
lig for eventuelle følgeskader eller andre konsekvenser 
som oppstår av eller i forbindelse med utstyret levert 
av dem.

• Kostnadene Ɵ l transport, emballasje og transporƞ orsik-
ring bæres allƟ d av kjøper.

• Det er ingen garanƟ krav for defekter som først oppstår 
eller hevdes eƩ er at garanƟ perioden er utløpt.
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Kundetjeneste
Hvis en feil oppstår uventet, kan du kontakte DEHAG kun-
deservice:

DEHAG Medizin-Technische 
ProdukƟ ons GmbH & Co. KG
Hinter dem Hamberge 24
37124 ROSDORF / GERMANY
Tel:  0551 /   3 25 19
Fax: 0551 / 37 61 06
E-mail: info@dehag.com
Internet: www.dehag.com

C-Samsvarserklæring
C-Merket bekreŌ er at deƩ e produktet er i samsvar med 
Europaparlamentets forordning 2017/745 (EU) av 5.april 
2017 om medisinsk utstyr. 
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Symboler

Følg bruksanvisningen!

Service

Farlig spenning!

Rengjøring

Produsent

Avhendes i henhold Ɵ l WEEEretnings-
linjene

BesƟ llingsnummer

Medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr i henhold Ɵ l direkƟ v
2017/745 (EU)


